气囊式体外反搏装置参数需求

反搏装置为一体式可移动设计，床体靠背高度0-45º内可调节。

整机最大功率≧2200VA。
设计使用年限不低于10年。
压缩机最大功率不低于1700VA，压缩机最大流量不低于48m³/h。
压力示值范围：0kPa~60kPa（±5kPa）。
6、具有成人/儿童治疗模式。
7、设备可显示心率、峰值比、血氧等参数。
8、反搏装置专用配气阀,电磁阀不少于6个。
9、大小腿囊套和臀部囊套为分体式，可单独反搏。
10、具有自动稳压功能。
1

