T组合复苏器参数要求
一、整体要求
主要用于为新生儿和小儿提供持续正压通气支持的复苏装置，能利用医用空气源与氧气源作为动力源输出混合氧浓度、有效控制最大压力（MAX-P）,吸气峰压（PIP）、CPAP/PEEP压力。
二、技术参数 
1.气源要求： 0.3MPa-0.4MPa容量≥100L
2.压力范围：-2-10kPa
3.复苏对象适用最大体重：10KG
4.流量调节：0-15LPM（±5LPM）
5.压力限制(MAX-P) ：0-15LPM≤6kPa
6.吸气峰压(PIP) ：5-15LPM0.2-5.7kPa
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