二氧化碳恒温培养箱参数要求
一、整体要求
恒温培养箱可接二氧化碳气体，满足微需氧培养要求，温湿度可调，风道循环风速自动控制，失控报警。
二、技术参数 
1.电源电压	220V  50HZ
2.控温范围	RT5~60℃
3.温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.2℃
4.温度均匀度	±1.5℃
5.工作环境温度	5-35℃
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恒温金属浴参数要求
一、整体要求：
需带温度显示，失控报警等功能。
二、技术参数：
控温范围：室温±（5-80）℃
升温时间：≤12min (从20℃升至80℃)
模块温度均匀性	≤±0.3℃
显示精度	0.1℃
输入电源：AC220V±20V，50Hz±1Hz
模块：不少于50孔，单一模块可适配不同大小孔径的试管


